
熱物性測定システム

■サンプル上下⾯は平⾏かつ平滑
■サンプル両⾯にカーボンスプレーを塗布
■透明サンプルは⾦蒸着等の不透明な処理をして持ち込み
■標準試料との⽐較により、⽐熱も算出可（DSC推奨）

１．光源により、サンプル下⾯に瞬間的に熱を加える
２．熱がサンプル中を伝わり、上⾯の温度が上昇
３．RI検出器により、サンプル上⾯の温度の時間変

化を計測
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熱拡散率に対応

⽐熱に対応

λ = α × ρ × C
λ︓熱伝導率（W/m℃）
α︓熱拡散率（m2/sec）
ρ︓密度（kg / m3）
C︓⽐熱（J/kg・℃）
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